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Nazwa i adres Klienta: ,Wodociggi Koscianskie” Sp. z 0.0., ul. Czempinska 2,

Sprawozdanie z badan 192/2018

64-000 Koscian, Sie¢ Wodociggowo - Kanalizacyjna
Numer zlecenia: 1/2018
Prébka pobrana przez: pracownika Laboratorium (Barbare Skorczyk).

Identyfikacja prébki:

oznakowanie probki: S
kod laboratoryjny prébki: 331/18

punkt pobrania prébki: ,SPOLEM” PSS Koscian, ul. Sienkiewicza 38, Sklep nr 9

Spozywczo-Przemystowy, stoisko migsne

metodyka pobierania prébki: PN-ISO 5667-5:2003 A
rodzaj prébki: woda do spozycia przez ludzi

stan probki w chwili przyjecia do Laboratorium: prawidtowy

Data pobrania prébki: 27.03.2018

Data przyjecia prébki do badan: 27.03.2018
Godzina przyjecia prébki do badan: 7:30
Data rozpoczecia badan: 27.03.2018

Data zakonczenia badan: 27.03.2018
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Wyniki badan

Badania fizyko-chemiczne

Kod laboratoryjny probki: 331/18

Metoda Jednostka

Parametr adinEs " Wynik Niepewnosé NDS
PB-06/W z dn. 22.02.2016 wydanie 7
Barwa na podstawie metody mg /1 Pt 9 n.d. Akcept.
Nanocolor 39 A(Z)
Metnosé PN - ENISO 7027-1:2016-09  A,(Z) NTU 0,33 n.d. 1,07
7,3
pH PN-EN ISO 10523:2012 - A\(Z) e n.d. 6,5-9,5
9,3°C.
840
Przewodnos§é pS/em i o
elektryczna PN-EN 27888:1999 A(Z) | wtemp. s n.d. 2500
wiasciwa 25°C pomoca
urzadzenia do
kompensaci
wplywu temp.
Zapach PN — EN 1622 : 2003 Akcept. n.d. Akcept.
PB - 03/W z dn. 22.02.2016 wydanie
Jony amonowe 8 na podstawie testu kuwetowego mg /I <0,10* n.d. 0,50
Nanocolor nr 91805 A(Z)
Azotyny PN-EN 26777:1999 A,(Z) mg/l <0,033* n.d. 0,50
. PB-01/W,S z dn. 22.02.2016 wydanie
Zelazo ogdlne 8 na podstawie testu kuwetowego ug i 100 n.d. 200
Nanocolor nr 91836 A(Z)
PB-02/W z dn. 22.02.2016 wydanie 7
Mangan na podstawie testu kuwetowego ug 1 20 n.d. 50
Nanocolor nr 91860 A(Z)
Azotany PN-82/C-04576.08" A(Z) mg/l 1,2 n.d. 50
Chlorki PN-I1SO 9297:1994 A,(2) mg/l 46 n.d. 250
PB-05/W z dn. 17.08.2016 wydanie 1
Chior wolny? na podstawie testu 8021 DPD Hach mgll <0,10* n.d. 0,3
Lange A(Z)
Indeks y
nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 A,(2) mg/l Oz 1,5 n.d. 50
Wapn PN —1SO 6058 : 1999 A,(Z) mg/l 177 n.d. n.d.
PN-C-04554-4:1999,
Magnez Zalacznik A A mg/l 17 n.d. 7-125
Sumaryczna
zawarto$é wapnia _ . mgfl
i magnezu PN —1SO 6059 : 1999 A(Z),P CaCOs 509 63 60-500
(twardoé¢ ogéina)
Sumaryczna
zawarto$¢ wapnia _ . o
i magnezu PN —1SO 6059 : 1999 A,(Z) DH 28,6 n.d. n.d.
(twardo$¢ ogdina)
Zasadowos¢ ogodlna | PN-C-04540-03:1990 mmol/l 49 n.d. n.d.

Ortofosforany Test kuwetowy Nanocolor nr 91877 mag/l 0,135 n.d. n.d.







